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-UPDATE- 
URGENT - Terugroepactie medisch apparaat 

IntelliVue MX40 

Verhoogd verbruik van batterijvoeding en geen alarmen bij lege batterij 

 

Beste klant, 
 

U hebt eerder een eerste brief ontvangen met betrekking tot het stroomverbruik en de batterijalarmen van 
de MX40. Deze brief biedt een vereenvoudigd gedeelte "DOOR DE KLANT/GEBRUIKER TE 
ONDERNEMEN ACTIE". In deze brief met een terugroepactie voor een medisch apparaat willen wij u 
over het volgende informeren: 

 de aard van het probleem en de omstandigheden waaronder het zich kan voordoen; 

 de acties die door de klant/gebruiker moeten worden ondernomen om risico's voor patiënten of 
gebruikers te voorkomen; 

 de acties die Philips plant om het probleem te verhelpen. 
 

 
 

 
De MX40 verbruikt mogelijk meer stroom en mogelijk ontbreken de visuele en/of hoorbare meldingen 
wanneer de batterij van het apparaat bijna leeg is. 

 

Neem voor meer informatie over dit probleem of voor ondersteuning contact op met de Philips- 
contactpersoon bij u in de buurt. 
Tel.: +31 (0)40 7001210 

 
Deze terugroepactie is gemeld aan de betrokken regelgevende instanties. 

 

Philips biedt zijn excuses aan voor eventuele ongemakken die door dit probleem zijn veroorzaakt. 

Met vriendelijke groeten, 

 
 
… 

In dit document vindt u belangrijke informatie over hoe u de apparatuur op een 
veilige en correcte wijze gebruikt. 

Bestudeer de hierna volgende informatie samen met al uw collega's die ook op de hoogte moeten 
zijn van de inhoud van dit bericht. Het is belangrijk dat u weet wat de consequenties zijn van dit 

bericht. 
 

Voeg een kopie van dit bericht bij de gebruiksaanwijzing van het apparaat. 
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BETROKKEN 
PRODUCTEN 

Alle door patiënten gedragen Philips IntelliVue MX40-patiëntmonitoren. 

PROBLEEMOMSCHRIJV 
ING 

De MX40 verbruikt mogelijk meer stroom en mogelijk ontbreken de visuele en/of 
hoorbare meldingen wanneer de batterij van het apparaat bijna leeg is. 

GEVAREN De patiënt en zorgverleners in de buurt realiseren zich mogelijk niet dat er geen 
bewaking meer plaatsvindt en dat de batterij moet worden vervangen, wat er toe 
zou kunnen leiden dat er niet op tijd wordt herkend dat er een noodzaak is voor 
therapie en/of het toedienen van therapie. 

BETROKKEN 
PRODUCTEN 
HERKENNEN 

Deze actie is van toepassing op alle MX40's. 

DOOR DE 
KLANT/GEBRUIKER TE 
ONDERNEMEN ACTIE 

Totdat u de software op uw MX40's hebt vervangen, moet u de batterijen elke 
8 uur vervangen, tenzij u gebruikmaakt van de modus voor continue bewaking 
en SpO2-bewaking met AA-batterijen. In dat geval dient de vervanging elke 
2 uur plaats te vinden. 

GEPLANDE ACTIES 
DOOR PHILIPS 

Philips Healthcare zal een nieuwe software-upgrade vrijgeven die dit probleem 
verhelpt. Philips neemt contact met u op voor de softwarecorrectie. 

OVERIGE INFORMATIE 
EN ONDERSTEUNING 

Neem voor meer informatie over dit probleem of voor ondersteuning contact op 
met de Philips-contactpersoon bij u in de buurt. 
Tel.: +31 (0)40 7001210 

 


