
 

   
 

 
 

 
Percept™ PC-implanteerbare neurostimulator (INS) model B35200 
Belangrijke informatie voor patiënten met betrekking tot cardioversie  

 

Deze informatie is bedoeld voor patiënten bij wie een Percept PC INS model B35200 is geïmplanteerd. 
 
Patiënten moeten al hun artsen en andere professionele zorgverleners informeren dat bij hen een DBS-systeem is 
geïmplanteerd (Medtronic DBS-therapie Therapiehandleiding voor patiënten, pagina 24). 
 
Bepaalde procedures kunnen de Percept PC DBS INS beïnvloeden, waaronder elektrische cardioversie, een procedure 
die door een cardioloog wordt uitgevoerd. Elektrische cardioversie kan de Percept PC INS beschadigen. 
 
Patiënten die een elektrische cardioversie nodig hebben, moeten hun artsen en professionele zorgverleners informeren 
over de mogelijke schade aan de Percept PC INS en degene die de cardioversie zal uitvoeren verzoeken contact op te 
nemen met hun behandelend neuroloog. Patiënten moeten de tijd nemen om alternatieven met hun arts te bespreken, 
om alle vragen beantwoord te krijgen. 
 
Wat als een patiënt een elektrische cardioversie nodig heeft? 
Als de patiënt een cardioversie nodig heeft, zal hij/zij eerst een cardioloog consulteren alvorens de procedure te 
ondergaan. De cardioloog bespreekt de procedure, de risico's, alternatieven, mogelijke complicaties en het verwachte 
resultaat.  Het is evenwel mogelijk dat de cardioloog niet op de hoogte is van het risico dat cardioversie schade kan 
toebrengen aan de Percept PC INS. Als de cardioloog de patiënt meedeelt dat hij een cardioversieprocedure nodig 
heeft, moet de patiënt zijn/haar cardioloog meedelen dat bij hem/haar een Percept PC INS (B35200) is geïmplanteerd 
en de cardioloog vragen contact op te nemen met de praktijk van de behandelend neuroloog van de patiënt voor 
informatie over de mogelijke invloed van een cardioversie op de geïmplanteerde Percept PC INS. 
 
Hoe kan de Percept PC INS door een elektrische cardioversie worden beschadigd? 
Elektrische cardioversie kan elektrische schade toebrengen aan de Percept PC INS. Als de INS na de 
cardioversieprocedure niet meer reageert, kan de INS niet meer worden ingeschakeld. De Percept PC INS kan noch 
door de behandelaar noch door de patiënt worden geprogrammeerd, en de stimulatietherapie kan niet worden 
hersteld. Vanwege de schade aan de Percept PC INS zou een vervangende operatie nodig zijn om de therapie te 
herstellen. 
 
Heeft dit ook invloed op de Activa™ INS-modellen? 
We hebben gezocht naar productvoorvallen in de periode 1 jan. 2018 t/m 9 sept. 2021 en geen meldingen gevonden 
van dit probleem met Activa™ PC model 37601-, Activa™ RC model 37612- of Activa™ SC modellen 37602 en 37603. 
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