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Dit document bevat belangrijke informatie om het medische hulpmiddel op veilige en correcte 
wijze te kunnen blijven gebruiken. 

Betrokken product: 
 
Slangenset 

 

REF Productcode 
Unieke identificatie van 

het hulpmiddel 
Fabricagedatum 

AQUALINE 1500000006 (01)08033718000019 

Tussen 1 januari 2022 (2022-01) 
en 

30 april 2024 (2024-04) 

AQUALINE S 1500000106 (01)08033718000026 

AQUALINE RCA 1500009006 (01)08033718000033 

AQUALINE (Chinese 
markt) 

1500000007 (01)080033718000521 

AQUALINE S (Chinese 
markt) 

1500000107 (01)080033718000712 

AQUALINE D (Chinese 
markt) 

1500000207 (01)080033718000705 

AQUALINE RCA 
(Chinese markt) 

1500009007 (01)080033718000736 

AQUALINE RCA D 
(Chinese markt) 

1500009207 (01)080033718000729 

 
Kits (slangenset + filter) 

 

REF Productcode 
Unieke identificatie van 

het hulpmiddel 
Fabricagedatum 

AQUASET 03 LV 4500030106 (01)18033718000399 Tussen 1 januari 2022 (2022-01) 
en 

30 april 2024 (2024-04) AQUALINE S 1500001906 (01)08033718000217 

 

AQUASET 07P 4500071006 (01)18033718000405 Tussen 1 januari 2022 (2022-01) 
en 

30 april 2024 (2024-04) AQUALINE 1500000906 (01)08033718000200 

 

AQUASET 07P LV 4500071106 (01)18033718000412 Tussen 1 januari 2022 (2022-01) 
en 

30 april 2024 (2024-04) AQUALINE S 1500001906 (01)08033718000217 

 

AQUASET 12 4500120006 (01)18033718000429 Tussen 1 januari 2022 (2022-01) 
en 

30 april 2024 (2024-04) AQUALINE 1500000906 (01)08033718000200 
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AQUASET 19 4500190006 (01)18033718000436 Tussen 1 januari 2022 (2022-01) 
en 

30 april 2024 (2024-04) AQUALINE 1500000906 (01)08033718000200 

 

CITRASET RCA 12 4500129906 (01)18033718000443 Tussen 1 januari 2022 (01-2022) 
en 

30 april 2024 (04-2024) AQUALINE RCA 1500009906 (01)08033718000224 

 

CITRASET RCA 19 4500199906 (01)18033718000450 Tussen 1 januari 2022 (2022-01) 
en 

30 april 2024 (2024-04) AQUALINE RCA 1500009906 (01)08033718000224 
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Beschrijving van het probleem: 

 
Het membraan van de 4 drukkoepels (drukkoepel ingang, drukkoepel voorfilter, drukkoepel retour en 
drukkoepel filtraat) kan in een centrale positie een zichtbaar gat (rood aangegeven) in het oppervlak hebben. 

Het gat kan verschillende afmetingen hebben, maar bevindt zich altijd op de BINNENCIRKEL (blauw 
gestippelde cirkel) (Afbeelding 1).  

Om de drukgaten van de bloedlijn te identificeren, raadpleegt u Afbeelding 2. 

 

Afbeelding 1 
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Aqualine slanglijn – identificatie drukkoepels 
 

Afbeelding 2 

 
1 = DRUKKOEPEL INGANG 

2 = DRUKKOEPEL VOORFILTER 

3 = DRUKKOEPEL RETOUR 

4 = DRUKKOEPEL FILTRAAT 
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Geïdentificeerd gevaar: 

 
De aanwezigheid van het gat kan leiden tot: 

 

 lekken van vloeistof gedurende het primen  

 lekken van bloed gedurende de behandeling  

 lucht in het circuit 

Risico voor patiënt/gebruikers: 

 
De volgende risico's worden onderscheiden en kunnen optreden als gevolg van de aanwezigheid van het 
geïdentificeerde gevaar:  

 

 vertraging in de behandeling door het verwisselen van de slangenset 

 verminderde doeltreffendheid van de behandeling 

 bloedverlies gedurende de behandeling 

 besmetting van de patiënt en/of gebruiker 
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Aanbevolen acties: 
 

1) Alle gebruikers van de betrokken producten moeten alle instructies en 
informatie die worden verstrekt in deze Veiligheidsmelding (FSN) lezen en in acht nemen. 

2) Identificeer de slangenset die gecontroleerd moet worden aan de hand van de “REF”, de “CODE” en de 

fabricagedatum ( ) die op de primaire verpakking staan (Afbeelding 3).  

 

Afbeelding 3 

 

 

3) Open de primaire verpakking en neem de slangenset eruit. 

4) Verwijder de beschermdoppen van elk van de drukkoepels. 
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URGENTE VEILIGHEIDSMELDING - 
ANTWOORDFORMULIER VOOR DE KLANT 

FSN-nummer: FSN012024 

FSCA-nummer: FSCA012024 
 

URGENTE VEILIGHEIDSMELDING Aqualine-serie van slangensets voor het Aquarius-systeem 

[Naam en adres van distributeur/ziekenhuis] 

 

 

 

 

Afdeling: 

Datum: 

 

Hierbij bevestig ik de ontvangst van de urgente veiligheidsmelding.  

 

Bovendien bevestig ik dat ik de inhoud van de bijgevoegde veiligheidsmelding heb doorgestuurd naar alle 
afdelingen en naar iedereen die op de hoogte moet zijn binnen mijn organisatie of naar elke organisatie 
waar de mogelijk betrokken apparaten zijn overgebracht. 

 

Ik beloof de instructies zorgvuldig op te volgen. 

 

Voornaam en achternaam:___________________________________ 

 

Functie:___________________________________ 

 

 

Handtekening:___________________________________ 

 

 

Stuur het ingevulde en ondertekende antwoordformulier voor de klant zo snel mogelijk naar: 
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