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<Department>
<Customer_Address>
<Zip_Code> <City>
<Country_Name>

<Betreft: 97322487-FA> 20 december 2024

Dringende veiligheidskennisgeving - Dringende terugroeping van medisch product
AXIOS ™-stent en -plaatsingssysteem met elektrocauterisatiefunctie

Geachte zorgverlener,

Boston Scientific is begonnen met het terugroepen van specifieke partiien van de AXIOS™-stent en -
plaatsingssysteem met elektrocauterisatiefunctie, zoals beschreven in Bijlage 1, vanwege meldingen van
loslating van de distale zwarte punt van de buitenste huls van het hulpmiddel. Boston Scientific heeft tussen
16 mei 2024 en heden zeven (7) meldingen over dit probleem ontvangen. In gevallen waarin de stent werd
geplaatst, werd waargenomen dat de losgelaten zwarte hulspunt rond de stentzadel kon blijven hangen,
waardoor een goede expansie werd verhinderd.

De meest voorkomende, redelijkerwijs te voorziene uitkomst van het losraken van de punt van de huls, is
een verlenging van de procedure om het hulpmiddel te vervangen door een nieuw exemplaar.

In gevallen waarin de stent wordt geplaatst terwijl de losgelaten zwarte hulspunt op het zadel van de stent
blijft zitten, kan de neuskegelpunt van de plaatsingskatheter niet door de stent heen. Dit kan leiden tot breuk
van de plaatsingskatheter, waardoor de zwarte hulspunt op de stent achterblijft en de neuskegelpunt samen
met een deel van de plaatsingskatheter in de stent achterblijft. Daarom is de meest ernstige, redelijkerwijs te
voorziene uitkomst van het loslaten van de zwarte hulspunt en het achterblijven ervan, een aanvullende
ingreep, endoscopisch of chirurgisch, om de stent te verwijderen, eventuele fragmenten te verwijderen en de
punctieplaats te sluiten.

Als de patiént klinische tekenen vertoont van het niet uitzetten van de stent of van migratie van de stent, en
de zorgverlener niet weet of er problemen waren bij het verwijderen van het plaatsingssysteem, kan een
aanvullend onderzoek nodig zijn. Het aanvullende onderzoek kan bestaan uit beeldvorming of herhaalde
endoscopie om de expansie en plaatsing van de stent te beoordelen.

Onze gegevens tonen aan dat uw instelling een aantal van de betrokken producten heeft ontvangen.
Onderstaande tabel (Bijlage 1) bevat een volledige lijst van alle betrokken producten, inclusief
productomschrijving, materiaalnummer (UPN), GTIN, Ilotnummers en vervaldatum. Alleen de
materiaalnummers en lothnummers genoemd in onderstaande tabel zijn betrokken. Geen enkel ander
Boston Scientific product is betrokken bij deze vrijwillige veiligheidskennisgeving.

Verdere distributie of gebruik van overgebleven producten waarop deze terugroepingsactie
betrekking heeft, dient onmiddellijk gestopt te worden.
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AANWIJZINGEN:

1- U dient het gebruik van alle vermelde Boston Scientific productpartijen onmiddellijk te
staken en alle betrokken producten uit uw inventaris te verwijderen, ongeacht waar deze producten in
uw instelling zijn opgeslagen. Bewaar de producten afzonderlijk op een veilige plaats alvorens ze naar Boston
Scientific terug te sturen.

2- U wordt verzocht het bijgevoegde verificatieformulier in te vullen, zelfs als u geen te
retourneren producten heeft.

3- Nadat u het verificatieformulier ingevuld heeft, dient u het terug te sturen naar uw
plaatselijke Boston Scientific klantenservice ter attentie van <Customer_Service_Fax_Number> op of
voor 20 januari 2025.

4- Als u producten wilt retourneren, verpak deze dan in een geschikte verzenddoos.
Na ontvangst van het verificatieformulier zal Boston Scientific contact met u opnemen om de
retourzending te regelen.

5- Publiceer deze informatie onmiddellijk op een zichtbare plaats in de buurt van de betrokken
producten, zodat deze informatie eenvoudig toegankelijk is voor iedereen die het hulpmiddel hanteert en
gebruikt. Geef deze kennisgeving door aan alle zorgverleners in uw organisatie die hiervan op de hoogte
moeten zijn en aan alle organisaties waar de mogelijk betrokken producten aan zijn doorgegeven (indien van
toepassing). Gelieve Boston Scientific te voorzien van de gegevens van mogelijk betrokken producten die
aan andere organisaties zijn overgedragen (indien van toepassing).

De bevoegde overheidsinstantie is van deze veiligheidskennisgeving op de hoogte gebracht.

We betreuren het eventuele ongemak dat deze actie kan veroorzaken en waarderen uw begrip voor onze
inspanningen om de patiéntveiligheid en klanttevredenheid te waarborgen op prijs.

Als u vragen of hulp nodig heeft bij deze veiligheidskennisgeving, neem dan contact op met uw plaatselijke
vertegenwoordiger.

Hooaachtend.

Bijlage: Verificatieformulier
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Bijlage 1 — Lijst van betrokken producten

Productbeschrijving

UPN

GTIN

Partijnummer

Periode van
uiterste
gebruiksdata

HOT AXIOS™-stent en -
plaatsingssysteem met
elektrocauterisatiefunctie

M00553520

08714729904540

33336402

33437479

34017089

33336404

33548501

34028458

33336405

33577903

34065579

33336411

33704371

34065660

33392916

33712822

34083271

33392917

33986537

33393302

34017087

33411607

34017088

34083272

M00553530

08714729904557

33335139

33511491

34068983

33335340

34015885

33336413

34065661

34101926

M00553540

08714729904564

33169261

33979055

34201917

33169263

34027245

34203537

33209127

34027246

34203539

33243075

34035523

34204795

33243077

34035524

34223677

33243856

34052776

34223679

33255964

34052778

34226399

33488328

34161831

34226540

33787031

34161832

34243427

33787032

34161833

34243428

33853395

34161834

34375175

33882221

34190943

34381803

33882222

34190944

34585408

33899656

34190945

33909280

34192326

33979053

34192327

34731098

M00553550

08714729904571

32868212

33747542

34074525

32947950

33747543

34074528

32998424

33749929

34083208

32998425

33749930

34085560

33177074

33756082

34085561

33177075

33756083

34086663

33177077

33765265

34093771

33185872

33765266

34095708

33185873

33804645

34095710

33185874

33805203

34095711

33185875

33805205

34116466

33185877

33805206

34126531

33187647

33805208

34126534

33187648

33893271

34126535

15 november
2024

tot

28 augustus
2026

HOT AXIOS™-stent en -
plaatsingssysteem met
elektrocauterisatiefunctie

M00553550

08714729904571

33195395

33902105

34128862

33195397

33933459

34135087

33209120

33939639

34135090

33209135

33948084

34161836

33209138

33986699

34161837

33209139

33987798

34161838

15 november
2024

tot

28 augustus
2026
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Productbeschrijving

UPN

GTIN

Partijnummer

Periode van
uiterste
gebruiksdata

33209840

33987799

34161839

33243859

33988020

34163750

33257462

33988021

34163751

33257474

33988022

34172106

33257477

33988779

34172107

33268719

33989320

34180838

33278543

34015887

34181501

33284513

34028520

34182330

33284514

34035525

34190948

33284517

34035526

34201919

33293229

34035529

34232994

33301038

34035530

34232995

33301039

34035965

34232997

33301341

34044970

34334695

33315855

34044971

34334696

33315856

34044972

34335369

33317299

34044973

34371098

33318093

34047717

34372194

33527177

34047718

34375171

33537640

34047819

34375173

33538743

34065662

34381805

33577557

34065663

33688060

34065664

33688061

34065665

34512950

M00553560

08714729951100

32865866

33581298

34103179

32874910

33581681

34103340

32875944

33601247

34111453

32876867

33657824

34111454

32876869

33686163

34111456

32876870

33686166

34111845

33195387

33765267

34116472

33195388

33804643

34116473

33195389

33806748

34126522

33195390

33909812

34180835

33209841

33909813

34190940

33209843

33920980

34190949

33215357

33948082

34201914

33283337

33977789

34205933

33284518

33981155

34205934

33284519

33981156

34213826

HOT AXIOS™-stent en -
plaatsingssysteem met
elektrocauterisatiefunctie

M00553560

08714729951100

33288532

34006718

34214585

33288534

34015882

34214586

33301346

34020432

34223572

33301347

34020433

34223574

33301348

34020434

34325972

33301351

34027240

34325974

33301352

34047363

34334692

33466658

34065574

34335366

33467021

34074522

34371087

15 november
2024

tot

28 augustus
2026
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Productbeschrijving

UPN

GTIN

Partijnummer

Periode van
uiterste
gebruiksdata

33470461

34076577

34371088

33470464

34083205

34371090

33470465

34085563

34523681

33486865

34101925

34545213

33487939

34102569

34649321

33519203

34102570

33528652

34102571

34815303

MO00553570

08714729976684

32878539

33795273

34083270

33336847

33900261

34172108

33338446

33900262

33775901

34076575

34172109

AXIOS™-stent en -
plaatsingssysteem met
elektrocauterisatiefunctie

M00553640

08714729904588

32891042

33520871

34116470

32900457

33520872

34251352

32908438

33537659

34251353

33215358

33538481

34261614

33215359

33538484

34261615

33216060

33559005

34261616

33216062

33813654

34263376

33219660

33813655

34263377

33219662

33871244

34277689

33219663

33948086

34277690

33315967

33996038

34297653

33315970

33996039

34297657

33324398

34004999

34512952

33500190

34116469

34526862

M00553650

08714729904595

32891503

33527176

33996104

32946481

33547873

33996109

32966087

33559652

34006713

32976911

33562171

34052770

32986912

33568700

34052771

32986913

33568705

34052772

32986914

33568709

34052773

32996152

33580106

34065575

33004776

33686169

34065576

33004777

33686170

34065577

33004779

33686171

34065578

33008425

33686172

34136366

AXIOS™-stent en -
plaatsingssysteem met
elektrocauterisatiefunctie

M00553650

08714729904595

33008426

33686173

34136369

33008427

33686174

34136370

33013790

33765268

34142870

33013791

33765269

34142871

33038652

33765271

34144414

33158792

33765272

34144416

33161956

33765273

34251354

33219664

33765274

34261613

33219665

33766684

34261617

33223921

33775698

34261618

33223922

33813656

34261619

33223925

33813657

34263374

15 november
2024

tot

28 augustus
2026
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Productbeschrijving

UPN

GTIN

Partijnummer

Periode van
uiterste
gebruiksdata

33233417

33813658

34271464

33233418

33813659

34271465

33233419

33825083

34276937

33233460

33825084

34276938

33233461

33825087

34277681

33235723

33825091

34286615

33487216

33873459

34286616

33487218

33873923

34286617

33489572

33881493

34286618

33527175

33996102

34308441

M00553660

08714729951179

32913258

33577901

34034896

32914587

33577905

34034897

32914588

33661063

34034898

32914951

33677043

34037953

32919344

33677044

34037954

33161778

33677045

34037955

33167722

33677046

34038584

33167723

33677047

34038795

33167724

33677048

34047362

33168696

33680523

34047364

33168697

33697485

34047365

33217106

33767880

34074520

33217107

33776935

34074521

33223926

33776936

34093768

33223927

33778737

34093769

33224949

33778738

34101923

33233462

33785758

34101924

33234152

33785759

34126523

33235720

33787022

34126524

33235721

33787023

34128158

33242497

33787024

34130337

33242560

33787025

34134859

33324868

33796610

34135080

33333642

33804642

34136360

AXIOS™-stent en -
plaatsingssysteem met
elektrocauterisatiefunctie

MO00553660

08714729951179

33333648

33827339

34142867

33470460

33883094

34144887

33488331

33899654

34161824

33509930

33902104

34161826

33509931

33902106

34165830

33509936

33908817

34165831

33509937

33908818

34172977

33510694

33908819

34172979

33510695

33930901

34262100

33517861

33931714

34307464

33517862

33939630

34344894

33568702

33998884

34356855

33568703

33998885

34364514

33571498

34004996

33577559

34006717

34772813

15 november
2024

tot

28 augustus
2026
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Productbeschrijving

UPN

GTIN

Partijnummer

Periode van
uiterste
gebruiksdata

33577900

34027241

MO00553670

08714729979333

32901294

33825089

34111481

33223930

33860266

34135618

33328461

33920983

34135619

33413626

33920984

34136372

33459702

33930917

34271635

33686175

34020982

34297652

33686176

34020983

33766912

34111459

33814306

34111480

34316296

M00553680

00191506008086

33457806

33512838

34035520

M00553690

00191506008093

33419782

33477824

33419783

33511487

34116467

AXIOS™-stent en -
plaatsingssysteem

M00553740

08714729904625

34477280

MO00553750

08714729904632

33740402

33785754

34037422
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Boston <Page_No>
S fic

<Sold_to> - <Hospital Name> - <City> - <Country_Name>
cilenti - pial- y -

Het formulier a.u.b invullen, zelfs als u geen betrokken producten heeft, sturen naar:
<Customer_Service_Fax_Number>

Verificatieformulier — dringende terugroeping van medisch product

AXIOS ™-stent en -plaatsingssysteem met elektrocauterisatiefunctie
97322487-FA

1. Wij verklaren de veiligheidskennisgeving d.d. 20 december 2024 van Boston Scientific te hebben ontvangen.

2. Volgens onze administratie heeft u het volgende betrokken product ontvangen (controleer a.u.b. ook de
voorraad met de vermelde volledige lijst van betrokken producten)

Materiaal-nummer | lothnummer(s) Bestelbon klant Aantal dozen ontvangen | Aantal retouren (Losse stuks)

3. We bevestigen dat we alle ruimtes, waar het betrokken product zich kan bevinden, gecontroleerd hebben.

4. DuUID __EEN VAN DEZE VERKLARINGEN _AAN*, ONDERTEKEN DIT _FORMULIER en stuur het naar:
<Customer_Service_Fax_Number>

U We hebben geen betrokken product.

U We hebben betrokken producten gevonden: Bevestig a.u.b. hierboven de te retourneren hoeveelheid. /ndien
u een product retourneert dat hierboven niet vermeld staat, gelieve het UPN (materiaalnummer), het
lotnummer en de te retourneren hoeveelheid toe te voegen.

OM PRODUCTEN TE RETOURNEREN:

1. Na ontvangst van het verificatieformulier zal Boston Scientific contact met u opnemen om de retourzending te regelen.
2. Maak de zending klaar.

3. Volg de aanwijzingen van uw plaatselijke klantenservice op met betrekking tot het ophalen van de zending.

NAAM* FUNCTIE
(Typen of met blokletters invullen a.u.b.)

Telefoon E-Mail

Gemachtigde HANDTEKENING* DATUM*
* Vereist vakje (dd/mmljjjj)






