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200-1824/5 24370036 3760274487286 

200-1824/50 

24250255 

3760274483967 
24260007 
24270186 
24370015 

200-1824/50 24430055 3760274483967 

BSC-1824 

24470184 

3760274485220 24480378 
24490044 

BRONC-STERIL 24500091 3760274487583 
D1111825ND/25 24390035 3701571301493 

D111825ND/25 
24380158 

3760274484865 24420142 

D11-2632/25 
24430143 

3760274484377 24440144 
D11-3748/25 24420037 3760274484391 

D-1824/25 

24270165 

3760274484346 24370019 
24380294 

D-2632/25 24420160 3760274484360 
D-3748/25 24450027 3760274484384 
DI-3748/25 24420049 3760274484483 

EB100-18/25 

24420038 

3760274484780 24430045 
24470223 

EB-1824/25 

24290027 

3760274484117 24340172 
24420183 

EBI-1824/25 

24370021 

3760274484148 
24450193 
24470183 
24480008 

NGEE-1824 

24510048 

3760274485299 24400066 
24410166 

R-1824/25 
24340170 

3760274484179 24350099 

RI-1824/25 

24290032 

3760274484209 24400219 
24490283 

SD11-3748/25 24440165 3760274484575 

SD-1824/25 

24250254 

3760274484520 24420170 
24360100 

SD-3748/25 24450030 3760274484568 
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SEB100-18/25 24340137 3760274484827 

SEB-1824/25 

24290034 

3760274484230 24350102 
24420185 

SEBI10018/25 
24310104 

3760274484834 24360018 

SEBI10018/25 
24430134 

3760274484834 24480027 

SR-1824/25 

24310118 

3760274484292 24380300 
24420186 

 

Controleer of u een van de genoemde producten heeft. 

 

Instructies voor de klant: 

Identificatie en quarantaine : Identificeer zo snel mogelijk de betrokken producten in uw voorraad en zet ze 
in quarantaine. 

Retour van producten: 

- Informeer het kwaliteits- en regulatory a airs-team over de hoeveelheid die moet worden geretourneerd, 
via het e-mailadres regulatory.lta@getinge.com  

- Retourneer de getro en producten naar LTA MEDICAL volgens de instructies van het ADV-team, dat u zal 
contacteren na het verzenden van deze brief.Accusé de réception : Remplissez et retournez le formulaire 
d’accusé de réception joint, même si aucun produit concerné ne se trouve dans votre inventaire. 

 

LTA MEDICAL heeft de bevoegde autoriteiten op de hoogte gesteld van deze actie. 

 

Onze oprechte excuses voor het veroorzaakte ongemak. De veiligheid van de patiënt blijft onze hoogste 
prioriteit en wij danken u bij voorbaat voor uw snelle actie. Voor vragen met betrekking tot deze 
communicatie, verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met : regulatory.lta@getinge.com 

 

Met vriendelijke groet, 

 
 

 

Bijlagen:  

- Ontvangstbevestigingsformulier. 
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Reference 
 

Lot number UDI 

100-1824/50 24300356 3760274483875 
100-1824/50S 24490097 3760274488245 
200-1824/5 24370036 3760274487286 

200-1824/50 

24250255 

3760274483967 
24260007 
24270186 
24370015 

200-1824/50 24430055 3760274483967 

BSC-1824 

24470184 

3760274485220 24480378 
24490044 

BRONC-STERIL 24500091 3760274487583 
D1111825ND/25 24390035 3701571301493 

D111825ND/25 
24380158 

3760274484865 24420142 

D11-2632/25 
24430143 

3760274484377 24440144 
D11-3748/25 24420037 3760274484391 

D-1824/25 

24270165 

3760274484346 24370019 
24380294 

D-2632/25 24420160 3760274484360 
D-3748/25 24450027 3760274484384 
DI-3748/25 24420049 3760274484483 

EB100-18/25 

24420038 

3760274484780 24430045 
24470223 

EB-1824/25 

24290027 

3760274484117 24340172 
24420183 

EBI-1824/25 

24370021 

3760274484148 
24450193 
24470183 
24480008 

NGEE-1824 

24510048 

3760274485299 24400066 
24410166 

R-1824/25 
24340170 

3760274484179 24350099 

RI-1824/25 

24290032 

3760274484209 24400219 
24490283 

SD11-3748/25 24440165 3760274484575 
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SD-1824/25 

24250254 

3760274484520 24420170 
24360100 

SD-3748/25 24450030 3760274484568 
SEB100-18/25 24340137 3760274484827 

SEB-1824/25 

24290034 

3760274484230 24350102 
24420185 

SEBI10018/25 
24310104 

3760274484834 24360018 

SEBI10018/25 
24430134 

3760274484834 24480027 

SR-1824/25 

24310118 

3760274484292 24380300 
24420186 

 

Please verify whether you have any of the products mentioned. 

Instructions for the Customer :  

Identification and Quarantine: As soon as possible, identify the products in your inventory and quarantine 
the a ected ones.  

Return of Products: Return the a ected products to LTA MEDICAL by sharing the information to our QARA 
team through mail address regulatory.lta@getinge.com . Our back o ice will organize the replacement of 
the products. 

Acknowledgment: Please complete and return the attached acknowledgment form, even if you do not have 
any a ected products in your inventory. 

 

LTA MEDICAL has notified the Competent Authorities of this action. 

 

We sincerely apologize for any inconvenience this may cause. Patient safety remains our top priority, and 
we thank you in advance for your prompt action. For any questions related to this communication, please 
contact: regulatory.lta@getinge.com   

Sincerely, 

 

 

 

Attachments: 

Acknowledgment form 

 






