


GEHC Ref# 36166_NL  Pagina 2 van 4   

Als uw apparaat is getroffen: 
 
Een herstart van de Hub leidt tot een ‘Verbinding verloren’-waarschuwing op het 
scherm van de Portrait Centrale Viewer. Zodra de herstart is voltooid, maakt de Hub 
verbinding met het netwerk en wordt de waarschuwing opgelost. Controleer de 
bewaking nadat de verbinding verbroken is geweest zoals hieronder beschreven.  

 

• Zorg voor een correcte plaatsing van de Portrait™ Wearable-sensoren op de 
patiënt. Als er stippellijnen (--) worden weergegeven op het scherm van de 
Centrale Viewer, in plaats van de numerieke waarden van de parameters, 
duidt dit op een niet correct functionerende meting. 
 

• Volg de instructies in het Gebruikershandleiding voor probleemoplossing, als 
het verbindingsverlies niet snel wordt opgelost. Let op dat 
verbindingsverliezen kunnen optreden om andere redenen naast een 
herstart van de Hub. 

 
Zodra de Portrait Mobile Patiëntenmonitor Software, Portrait HSWXB, V1.1.4 is 
bijgewerkt en gecorrigeerd door GE HealthCare, stop dan met het gebruik van elke 
versie 1.1.4 van de software en vernietig alle lokale kopieën die u mogelijk hebt.  
 
Zorg ervoor dat alle potentiële gebruikers in uw instelling op de hoogte worden 
gebracht van deze veiligheidsmelding en de aanbevolen acties. 
 
Bewaar dit document voor uw administratie. 
 
Vul het bijgevoegde erkenningsformulier in en stuur het terug naar 
FMI.36166@gehealthcare.com.  

  
Details van 
getroffen product 

Raadpleeg de tabel hieronder voor de beïnvloede softwareversies binnen uw 
Portrait™ Mobile Bewakingsoplossing v1.1-product.  
 
De getroffen software bevindt zich in de Portrait™ Mobile Patiëntenmonitor, Portrait 
HUB01 (REF: 2096437-001) of Portrait HUBXB (REF: 5923524).  
 

Product Model Onderde
lennum
mer 

GTIN Versie 

Portrait HSWXB, 
Mobile 
Patiëntenmonitor 
Software  

HSWXB 5700219 00195278697165 

 

1.1.4  
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GE HealthCare Ref. # 36166 

 
BEVESTIGING VAN MEDISCHE APPARATUURMELDING 

ANTWOORD VEREIST 
 
Vul dit formulier in en stuur het onmiddellijk na ontvangst en niet later dan 30 dagen na ontvangst 
terug naar GE HealthCare. Hiermee wordt ontvangst en begrip van de Correctiemelding voor 
Medische Apparatuur bevestigd.  
 

Naam van de instelling:  

Straatadres:  

Stad/Provincie/Postcode/Land:  

E-mailadres van de klant:  

Telefoonnummer klant:  

 

Door dit formulier te ondertekenen, bevestigen we de ontvangst en het begrip van de 
bijgevoegde melding voor medische apparatuur, en verklaren we dat wij alle potentiële 
gebruikers hebben geïnformeerd en passende maatregelen hebben genomen en zullen 
nemen in overeenstemming met die melding. 

 
Gelieve de naam van de persoon met de verantwoordelijkheid die dit formulier heeft ingevuld te 
verstrekken. 
 

Handtekening:  

Afgedrukte naam:  

Functie/Jobtitel:  

Datum (DD/MM/JJJJ):  

 

Gelieve het ingevulde formulier terug te sturen door het te scannen of een foto te maken van 
het ingevulde formulier en te e-mailen naar: FMI.36166@gehealthcare.com  

 
 




