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Datum:  _ 

Veiligheidskennisgeving (update) - Urgente verwijdering van 

medisch hulpmiddel 

Defecte greepkabels op da Vinci X-, da Vinci Xi- en dVS­

Tenaculumtang en Small Graptor™ {ISIFA2024-10-C) 

1· Inleiding en 
reden voor 
actie in het 
veld 

2· Risico voor de 
gezondheid 

3· Betrokken 
producten 

Beste lntuitive klant, 

Met dit bericht willen we u graag informeren over de bijgewerkte 
veiligheidskennisgeving over de defecte pitchkabel van da Vinci X en da Vinci Xi­
Tenaculumtang en Small Graptor™-instrumenten (zie oorspronkelijke kennisgeving in 
bijlage A). Deze veiligheidskennisgeving is in eerste instantie gestart als gevolg van 
meerdere klachten over gerafelde of defecte pitchkabels van herbruikbare 
instrumenten. Bijgewerkte versies van de Tenaculumtangen Small Graptor™­
instrumenten z jn nu beschikbaar en zijn de enige versies die worden gelever d. De 
nieuwe versie bevat een verbeterde pitchkabel en ontwerpverbeteringen die voorkomen 
dat b j een kabelbreuk pitchkabelfragmenten ontstaan. 
Zoals aangegeven in de oorspronkelijke kennisgeving zijn de volgende risico's 
verbonden aan dit probleem: 

lntraoperatief: 
Mogelijke fragmenten: 
Als het instrument tijdens de ingreep defect r aakt, bestaat de mogelijkheid dat een 
fragment loskomt van de gripkabel, zoals weergegeven in Afbeelding C. Zichtbare 
fragmenten kunnen door de chirurg met chirurgische instrumenten worden 
geëxtraheerd of uit de patiënt worden geïrrigeerd en weggezogen. Dergelijke pogingen 
om materiaal te verwijderen kunnen leiden tot een langdurige ingreep. De tijd die 
gebruikers nodig hebben om gevallen deeltjes op te pakken kan een kleine 
ingreepvertraging met zich meebrengen(< 30 minuten). 

Blootstelling aan gerafelde kabels: 
Een gerafelde kabel kan onbedoeld weefsel raken. Deze aanraking kan leiden tot 
weefselbeschadiging die inter ventie vereist, zoals fysieke druk, cauterisatie of hechten. 

Kabeldeeltjes: 
Het is mogelijk dat wolfraamkabeldeeltjes in de patiënt vallen als een kabel defect raakt. 
De tijd die gebruikers nodig hebben om gevallen deeltjes op te pakken kan een kleine 
ingreepvertraging met zich meebrengen (< 30 minuten). Wolfraam heeft een veilig 
biocompatibiliteitskarakter en is MRI-compatibel. Het is dus onwaarsch jnlijk dat 
achtergebleven kabelmateriaal een ongewenste biologische reactie veroorzaakt. 

Geïdentificeerd vóór de ingreep: 
Een beschadigde gripkabel kan worden waargenomen vóór de ingreep, tijdens 
init ialisatie of tijdens herverwerking . Als vóór geb ruik een defect in de gripkabel wordt 
gedetecteerd, kan het betreffende instrument worden vervangen door een reserve­
instrument, wat zou kunnen leiden tot een kleine vertraging (< 30 minuten) aan het begin 
van de ingreep. 

Zie b jlage A voor meer informatie. 
De volgende artikelnummers en versies zijn gedistribueerd en z jn gekoppeld aan deze 
veldactie. 

Onderdeelnummer Productnaam Unieke apparaat 1 D Betreffende 
versienummer 
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470207 Tenaculum-tang 00886874112366 

470318 Small Graptor™ 00886874112441 

Versies 04, 07, 08 
enl0 
Versies 04, 07, 08, 
l0en 14* 

*470318 versie 14 is alleen verkrijgbaar in China. 

Opmerking: De origi nele veiligheidskennisgeving gafaan dat het ook onderdeelnummer 
470207 versie 12 betrof, sindsdien i s  echter vastgesteld dat deze versie nooit werd 
gedistribueerd in het veld en is daarom niet opgenomen in deze update. 

Deze instrumenten kunnen worden gebruikt met da Vinci X-, da Vinci Xi- en dVS­
systemen. 

Die lnstrumentenver sionen mit dem neuen Design sind nun in allen europäischen 
Ländern lieferbar. Untersuchungen haben ergeben, dass das neue Design bei 
Nickbewegungs-Seilzügen zu einer niedrigeren Fehlerrate führt. Wenn eine Fehlerrat e 
von 0,5 % überschritten wird, leitet lntlitive eine Produktuntersuchure ein. 

Die Fehlerrate wurde bei der Tenaculum-Zange (0,73 %) und dem Small Graptor (0,54 
%) überschritten, und Kunden mit diesen Instrumenten in ihrem Bestand wurden 
benachrichtigt, damit die lnstrumente über das RMA-Standardverfahren retourniert 
werden. Durch den Austausch der I nstrumente wird das Risiko eines 
lnstrumentenversagens reduziert 

Gebruik de tabel hierboven om t e  bepalen voor welke versies van de betrokken 
producten het geldt .  Bekijk de twee afbeeldingen hieronder om te bepalen welke 
instrumentversie(s) u heeft . 

Abeeldire A en B hieronder he lpen u om het onderdeelnummer en de versie te 
achterhalen op de instrumentverpakkingen behuizirg. 
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Afbeeldire A: Locatie van hetonderdeelnummer en de versie op de instrumentendoos 

RearFace 

Versienummer 
Productnummer 

Afbeeldire B: Locatie van het partijnummer, het lotnummer en het versienummer op  
de  behuizing van het instrument 
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4- Door de 
klant/ 
gebruiker te 
ondernemen 
acties 

5- Door lntuitive 
te 
ondernemen 
acties 

6- Meer 
informatie en 
ondersteuning 

Doe het volgende: 

1. Vul onmiddellijk het bijgevoegde bevestigingsformuli er in en stuur het per fax 
of e-mail naar lntuitive vol gens de instructies op het formulier. 

2. Identificeer alle betrokken p roducten en plaats ze in quarantaine. 
3. Hierboven genoemde betrokken producten kunnen worden geretourneerd 

door een e-mail te sturen met hoeveelheden en lotnummers naar de regionale 
ldantenserv ice: __________ ,: (Opmerkire: gebruik hiervoor niet 
het klantenportaa l). 

4. Zorg ervoor dat u het veiligheidscorrectienummer '151 FA2024-10-C' vermeldt in 
u w  reacties. 

5. Er wordt voor vervangingen gezorgd op basis van het aantal resterende keren 
gebruik en hier worden geen kosten voor in rekening gebracht. 

6. Als u deze producten heeft gedeeld met of verder heeft gedistribueerd naar 
andere locaties, zorgt u ervoor dat de juiste personeelsleden deze 
kennisgeving ontvangen en begrijpen, zodat ze hun betrokken producten 
kunnen identificeren en retourneren. 

7. Bewaar een kopie van deze brief en het bevestigingsformulier voor uw eigen 
administratie. 

8. Breng lntuit ive op de hoogte van alle erns tige incidenten• of 
kwaliteitsproblemen met betrekk ire tot het gebruik van de betreffende 
hulpmiddelen via de standaard klachtenprocedure. 

1 .  Na ontvangst van de geretourneerde instrumenten wordt het aantal 
resterende keren gebruik geverifieerd. 

2. Het aantal resterende keren gebruik wordt bepaald voor de locatie en er 
worden vervangende instrumenten geleverd op basis van het aantal 
resterende keren gebruik per instrument, indien van toepassing naar boven 
afgerond. Bijvoorbeeld: als een i nstrument nog 3 keer kan worden gebruikt en 
een ander instrument nog 5 keer, wordt er één vervangend instrument 
geleverd. 

Voçx meer informatie of ondersteuning in het kader van deze veiligheidskennisgevi rg 
(up date) kunt u contact opnemen met lJN klinische verkoopvertegenwoordiger ei de 
klantenservice van lntuitive opde onderstaande nummers: 

• 

We willen u erop wijzen dat de bevoegde regelgevende instant ie voor uw r�io op de hoogte is gesteld van 
deze veilighe idskennisgeving (update). 

Met vriendelijke groet, 

lntuitive Surgic:al SAS 

Definolies: 

*ten ernstig incident (EUMOR 2017h45) is 'een in cident dat direct of indirect heeft geleid,mogelijlc heeftgelei d o f  zou kunnen leiden tot 
een van de volgende voorv allen: 

a. overlijden van een patiënt, gebruiker of andere persoon; 
b. de tjdel ijlceof permanente ern<tige achtmstgang van de gezondheidstoestand van een patiënt, gebruiker of andere 

persoon; 

c. een ernstige bedreiging voor de volksgezondheid. 
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BEVESTIGINGSFORMULIER 
Veiligheidskennisgeving (update) - Urgente verwijdering van medisch 

hulpmiddel 

Defecte greepkabels op da Vinci X-, da Vinci Xi- en dVS­

Tenaculumtang en Small Graptor™ (ISIFA2024-10-C) 

Verzenden naar: 

Naamziekenhuis: ____________________________ _ 

Adres:---------------------------------

Plaats, provincie, postcode: ________________________ _ 

SFJD: --------------------------------­

LET OP: -------------------------- - - - - --

VUL ALLE GEVRAAGDE GEGEVENS IN EN STUUR DEZE ONMIDDELLIJK TERUG 

1. Jk heb dit bericht ontvangen en gelezen. 
2. Jk heb mijn voorraad bekeke n  en retourneer alle betrokken producten zoals hieronder vermeld, 

conform sectie 4 3 van bovenstaande veiligheidskennisgeving. 
3. Jk heb ervoor gezorgd dat alle betreffende persone�sleden volledig op de hoogte zijn van de inhoud 

van deze kennisgeving. 
4. Jk neem contact op met lntuitiveals ik vragen heb.  

D 
Jk heb mijn huidige voorraad bekeken en _ _ _ _ _  eenheid/eenheden van het betrokken 
produc t in quarantaine geplaatst en neem contact op met lntuitive om deze producten te 
retourneren. 

Door dit form!Ji er t e  ondertekenen, bevestig ik dat ik, naast de producten die worden geretourneerd, geen 
resterende betrokken producten meer heb op mijn locatie. 

Naam z.iekenhuis: 

Naam (in blokletters): _______________ _ 

Handtekening: _________________ _ 

Telefoonnummer: ________________ _ 

E-mailadres: __________________ _ 

Datum: ___________________ _ 

Functie: 

D Coördinator robotsystemen 

D Directeur operatiekamer 

D Manager risicobeheer 

D O,irurg 

□ Overig: 
-------

STUUR DIT BEVESTIGINGSFORMULIER PER E-MAIL NAAR lntuitive 
T.A.V.: REGULATORY COMPLIANCE FIELD ACTIONS 

Onderwerpregel voor e-mail: ISI FA2024-10-C 

J<la ntense rvi ce: 

• Europa: 

555604609 Rev A -Dutch 

E-mailadres: 
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Bijlage A: Veiligheidskennisgeving over defecte pitchkabels op da Vinci X-, Xi-Tenaculumtangen en Small GraptorTM-instrumenten 
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