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Belangrijke veiligheidskennisgeving  

Vanta™-artsenprogrammeerapplicaties – Gebruik starten 

Model A71200, GTIN 00763000520083 

Software-update 

 

December 2025 

 

Medtronic-referentie: FA1512 

Uniek registratienummer (SRN): US-MF-000019977 

 

Geachte zorgverlener/risicomanager, 

Met deze brief willen we u laten weten dat Medtronic een nieuwe versie van de 

artsenprogrammeerapplicatie Vanta™ (CP-applicatie), model A71200 heeft uitgebracht. Deze versie 

bevat een oplossing voor een softwareprobleem dat kan optreden bij het voor het eerst 

programmeren van een model 977006  Vanta implanteerbare neurostimulator (INS). 

 

Beschrijving probleem 

Tot en met 27 oktober 2025 heeft Medtronic 130 meldingen geïdentificeerd (voorkomensfrequentie 

van 0,75%) waarbij tijdens de initiële programmering van de Vanta INS, als de knop ‘Gebruik starten' 

op het scherm ‘Actuele apparaatstatus' van de A71200 CP-applicatie meer dan één keer wordt 

ingedrukt, een systeemfoutmelding wordt weergegeven waarin de gebruiker wordt gevraagd de 

applicatie opnieuw te starten. Dit probleem kan optreden bij softwareversies 2.0.2465 en 2.0.2683. 

 

Na het opnieuw opstarten en uitlezen geeft de 

A71200 CP-applicatie een validatiefoutbericht weer 

met twee (2) opties: Workflow verlaten of Doorgaan.  

Als u 'Doorgaan' selecteert, wordt de fout gewist en 

kan de programmeersessie worden voortgezet.  Er 

kan echter een softwareprobleem optreden als 

‘Workflow verlaten' wordt geselecteerd, omdat de 

sessie dan wordt beëindigd zonder dat de fout wordt opgelost. Dit kan leiden tot vertraging van de 

operatie vanwege aanvullende probleemoplossing.  

 

 






